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SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.

| @ ¥ SPECJALISTYCZNE LABORATORIUM BADAWCZE ITA-TEST S.C.
} l PO MALGORZATA CZAJKIEWICZ IRENA KRUSZELNICKA-SZAPALAS

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH WODY
B —25858/24209/2018

NAZWA: Woda B -25858/24209/2018

Miejsce pobrania: ul. Willowa 48, Jozefow
Pochodzenie probki: woda demineralizowana
Punkt pobrania: urzqdzenie do demineralizacji

Nr zlecenia: 25858/2018 z dnia: 28.06.2018r.

Zleceniodawca NANO - TECH Polska Sp.zo.o. Sp.K.
UL Grzybowska 16/22 lok 717
00-132 Warszawa

Sposob pobrania i/lub dostarczenia préobki wody do badan
. probke do badan dostarczyt Zleceniodawca w dniu 28.06.2018r. (probke wody do badan pobrat
p. Piotr Zigdalski).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie probki wody.

Nr proébki: 24209
Data rozpoczgcia badan: 28.06.2018r.
Data zakonczenia badan: 29.06.2018

Data sporzadzenia sprawozdania: 02.07.2018r.
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Oswiadczenie Kierownika Badania:
Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonainej, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym Zrodlowym.

Nazwisko i podpis osoby wykonujqcej sprawozdanie Nazwisko i podpis osoby autoryzujqcej sprawozdanie

z badan z badan
Speciqlistycme Laboratorium Badawcze
k!

- %Aomka SlEROCIUK
Technik chemik

Sprawozdanie sporzadzono w 3 identycznych egzemplarzach.
Sprawozdanie otrzymuja

Egz ar | inr2 - Zleceniodawca

Egz Nr3 - Archiwum Specjalistycznego Laboratorium Badawczego ITA - TEST”
Probka badanej wody nie jest archiwizowana.

Wyniki badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanej wody.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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