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SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-31168/26082/22

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM

Sprawozdanie z badari waine tylko z hologramem. Egz. nr /(
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Badany produkt: Probka wody technologicznej
NANO TECH Pawel Siejko Data i godzina pobrania: 13.07.2022 10:10
ul. Willowa 48; 05-410 Jozefow Data i godzina pryyjecia probki do Laboratorium: 13.07.2022 11:40

Miejsce pobrania probki wody: zawér czerpalny, Joézeféw,

Nr zlecenia: 31168/22 Nr pr(')bkl 26082/22 ul. Willowa 48, woda ultra czysta

Opis opakowania prébki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego
0 poj. ok. 1000 ml.
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Sposob dostarczenia probki wody do badani:

. . . . . Probka zostatla pobrana i transportowana: instrukcji przekazanej przez
Data otizymania zlecenia: Data zakoriczenia badania: p P a we JLp 1P

13.07.2022 18.07.2022 laboratorium, o - .
Data rozpoczecia badan: Data wydania sprawozdania: Probk¢ do badan pobrat przedstawiciel Klienta: Piotr Zigdalski

13.07.2022 18.07.2022 Data, micjsce pobrania, rodzaju probki, punkt pobrania i metody pobrania -
wedtug informacji podanej przez Zleceniodawce

Za prawidtowe pobranie probki do badan odpowiada Zleceniodawca.
Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za probke od momentu przyjgcia jcj
do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium.

Laboratorium wszystkic badania wykonalo w siedzibie firmy.

CEL / ZAKRES BADANIA
Na zgodnos$¢ z wymogami podanymi w Farmakopea Polska wyd. X1I (2020) dla wody oczyszczonej do bezposredniego uzycia.
Wynik
Metoda Objgtose oznaczania Najwyzsza Stwierdz?n‘ie
L OZNACZANY PARAMETR . probki liczba d e zgodnosci
D N oznaczania wody mikroorganizmow OplISchzrl’na wyniku z
e n w jtk zwarto§é o,
. (mD wymaganiami**

w dancj objetosci
prébki wodyv

Farmakopea Polska

Liczba mikroorganizmdw tlenowych . N
w 1 mi probki 2>(§1210 1 nie wykryto 100 ZGODNE

FEW stwierdzenns zgodnnser 2 wymagiminm, zastosowano zasadg podejmowitnis decyzji opartg na prosiej akceptacji. Ryzyko blgdne akeeptacii blednego odrzacenia dla wyniku rownego wymaganiu wynosi 50%

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym zrédiowym

Organy decyzyjne moga zaslosowac inng niz przyjgta powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze miec¢ wplyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnosci

Klient ma prawo do zlozenia skargi w lerminic 14 dni od olrzymania ,Sprawozdania ¢ badan’' pisemnie. c-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboralorium Skatga jest rozpalrywana zgodnie z przyjeta w
laboratorium procedurg w przeciggu 30 dni od zgloszenia skargi

Niepewno$é wyniku podaje si¢ w sytuacji gdy ma Lo znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z wyspecy[ikowanymi wartosciami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest Lo z Klientem
Sprawozdanie sporzadzono w 2 identycznych egzemplarzach. Sprawozdanie otrzymujg : Lgz nr 1 - Zleceniodawca; Epz Nr 2 — Archiwum Laboralorium , ITA - TEST”

Wyniki badania odnosza si¢ wytacznie do badanej prébki. Probki wody nie sg archiwizowanc.

Sprawozdanie z badan wazne tylko z hologramem.

Nr serii B oznacza, Ze wazne sprawozdanie posiada 1 hologram

OpracowaVa sprawozdanie z badan: Autoryzowal/a sprawozdanie z badan:
" p-2 0.0
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® -
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