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SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-31974/26760/23

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.

INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM /]
Sprawozdanie 7 badan watne tylko z hologramem. Egz. nr
Nazwa i adres Zleceniodawcy: Badany produkt: Probka wody technologicznej
NANO TECH Pawel Siejko Data i godzina pobrania: 12.04.2023 10:25
ul. Willowa 48; 05-410 Jozefow Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 12.04.2023 11:25

Miejsce pobrania prébki wody: zawor czerpalny, Jozeféw,

Nr zlecenia: 31974/23 Nr prébki: 26760/23 ul. Willowa 48, woda ultraczysta

Opis opakowania probki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego
0 poj. ok. 1000 ml.

Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry

Sposéb dostarczenia prébki wody do badari:

Probka zostata pobrana i transportowana: wg instrukcji przekazanej przez

Data otrzymania zlecenia: Data zakonczenia badania: ! .
12.04.2023 17.04.2023 aboratorium, L A _
Data rozpoczecia badan: Data wydania sprawozdania: Probke QO.badan pobrg{ przeds.tawmel .Khenta: p. Plotr_ Zigdalski
12.04.2023 17.04.2023 Data, micjsce pobrania, rodzaju probki, punkt pobrania i metody pobrania -
wedtug informacji podanej przez Zleceniodawce
Za prawidlowe pobranic probki do badan odpowiada Zleceniodawca.
Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za probk¢ od momentu przyjecia jej
do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium.
Laboratorium wszystkie badania wykonalo w siedzibic firmy.
CEL/ZAKRES BADANIA
Na zgodno$¢ z wymogami podanymi w Farmakopea Polska wyd. X1 (2020) dla wody oczyszczonej do bezposredniego uzycia.
Wynik
jetosé i Stwierdzenie
Lp.| OZNACZANY PARAMETR oznaczania wody | mikroorganizmow | dopuszczalna wyniku z
wi (mli wjtk zwartosé = ci)
w danej obj¢tosci yHIdsaniam
probki wody
. . L Farmakopea Polska
| Liczba ml!(ro.organlzmow tlenowych X1 1 nie wykryto 100 ZGODNE
w 1 ml probki 2020

#*W stwicrdzeniu zgodnosei 7 wymaginiami zastosowano zasade padejmowaniy decyzji opartg na proslej akeeplacji Ryzyko blgdnef ukeeptac)i blgdneuo adrzucenii dla wyniku rownego wymaganiu wynosi 50%

Badania wykonywano zgodnie 7 zasadami Dobtej Praktyki Profesjonalngj, a sprawozdanic koficowe odpowiada danym zrédiowym

Organy decyzyjne mogg zastosowaé inng niz przyjela powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze mie¢ wplyw na wynik slwierdzonej oceny zgodnoscei

Klient ma prawo do #tozenia skargi w terminic 14 dni od olizymania , Sprawozdania z badan™ pisemnic, c-mailowo lub osobiscic w siedzibic Laboralorium Skarga jest rozpatrywana zgodnic 7 przyjetg w
laboratorium procedurg w przecigeu 30 dni od zgloszenia skargi

Niepewnos¢ wyniku podaje sie w sytuacji ydy ma to znaczenic dla miarodajnosci wynikéw badan lub zgodnosci z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest lo z Klicntem
Sprawozdanie sporzadzono w 2 idenlycznych egzemplarzach. Sprawozdanie olizymuja : Egz nv | Zleceniodawea: Egz Ni 2 - Archiwum Laboratorium ,[TA  TEST”

Wyniki badania odnoszg si¢ wylacznic do badanej probki. Probki wody nie s3 archiwizowane

Sprawozdanie z badah wazne tylko z hologramem.

Nr serii A oznacza, ze wazne sprawozdanie posiada 1 hologram

Opracowal/a sprawozdanie z badai: Autoryzowal/a sprawozdanie z badan:
/;" 31’ 20.0; \pecjaiistyczne Laboratorium Badawcze
vy
KlaudikA 146/\ RCZYK (A~
Mikrobialog Emifia INTEREWICZ
Tierownik Pracowni badan mikrebiologicznych
podpis Data i podpis 17.04.2023
KONIEC SPRAWOZDANIA
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