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ITA-TEST SPOLKA Z 0.0.

01-434 Warszawa ¢ ul. Obozowa 82A - lok. 1« tel./fax; (22) 837 28 20 « tel.: [22) 877 36 00 » {22) 877 36 02
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SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM.
SPRAWOZDANIE 7 BADAN WAZNE TYLKO Z HOLOGRAMEM

SPRAWOZDANIE Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

B —445/46023/2026
Egz. Nr 4

NAZWA BADANEGO WYROBU: WODA DEMINERALIZOWANA
Nr zlecenia: 445/2026 z dnia: 02.02.2026r.

Nazwa i adres Zleceniodawcy: NANO-TECH
ul. Willowa 48
05-410 Jozefow

Sposob pobrania i/lub dostarezenia probki wyrobu do badan:

prébki do badan dostarczyt Zleceniodawca.
Za prawidfowe pobranie probki do badan odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium ponosi odpowiedzialnos¢

za prébke od momentu przyjecia jej do laboratorium lub przekazania jej pracownikowi laboratorium.

Charakterystyka wyrobu:
Opakowanie handlowe — butelka z tworzywa sztucznego z etykieta informacyjng z nazwg wyrobu

i danymi Producenta (Nano-Tech).

Nr prébki: 46023
Data rozpoczgcia badan: 02.02.2026r.
Data zakonczenia badan: 04.02.2026r.

Data wydania sprawozdania: 05.02.2026r.

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium: dobry

CEL/ZAKRES BADANIA: oznaczenie parametrow fizykochemicznych uzgodnionych ze

Zleceniodawca.
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WYNIKI BADAN

Warto§é Warto§é
. parametryczna parametryczna
Lp. Rodesg’/ll:.s.lzwa Je::il:sm Wynik badania wymagania wg wymagania wg ozl\::ct(z)::ia
L oy PN-EN ISO 3696 Farmakopea
Stopien czystosci 3 Polska IX (2011)
1 2 i ! 5 6 7
PB 108/ChM
ITA TEST
1 pH temp 25+1°C - 6,1 50-75 - wyd.1 z dnia
30.11.2011
Przewodno$é¢ elektryczna T f PN-EN
2 wlasciwa temp. 25:1°C uS/cm 0,90 nie wig¢cej niz 5,0 nie wigcej niz 5,1 27888:1999
PB 62/ChM ITA
S L TEST
3 Sole amonowe ug /ml NHy4 p.o. < 0,030 - nie wigeej niz 0,2 wyd. 27
15.11.2011
FARMAKOPEA
L POLSKA IX
4 Azotany ug/ml NO; <0,2 - nie wigcej niz 0,2 (2011) TOMI
str. 1647
FARMAKOPEA
5 Substancie utleniaiace si N roztwér pozostaje _ roztwér pozostaje POLSKA IX
1 Jace si¢ jasnorézowy jasnorézowy (2011) TOM1
str. 1647
FARMAKOPEA
6 Pozostalo§¢ po odparowaniu <0.001 } nie wigcej niz POLSKA IX
w temp. +100-105°C g ’ 0,001g (2011) TOM1
str. 1647
FARMAKOPEA
Metale cigzkie w T POLSKA IX
7 | praeliczeniu na Pb ug/ml <01 ' nie wigeej niz0,1 | 5011y TOMI
str. 202 i 1647

Pp.0. - ponizej granicy oznaczalnosci

Uzupeinienia, odstgpstwa lub ograniczenia metody: brak

Os$wiadczenie Laboratorium:

Badania wykonywano zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, a sprawozdanie koncowe odpowiada danym zrédtowym.
Klient ma prawo do ztozenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania ,,Sprawozdania z badan’” pisemnie, e-mailowo lub osobiscie w siedzibie
Laboratorium. Skarga jest rozpatrywana zgodnie z przyjeta w laboratorium procedurg w przeciagu 30 dni od zgloszenia skargi.

Sprawozdanie sporzadzono w 2 identycznych egzemplarzach.

Sprawozdanie otrzymuja:
Egz. nr 1 — Zleceniodawca

Egz. nr 2 — Archiwum Laboratorium ,,ITA — TEST”.

Prébka badanej wody nie jest archiwizowana.

Wyniki badania odnoszg si¢ wylgcznie do badanej prébki.
Laboratorium wszystkie badania wykonale w siedzibie firmy,

Sprawozdanie z badan wazne tylko z hologramem.

Nr serii B oznacza, ze wazne sprawozdanie posiada 2 hologramy
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Sprawozdanie z badan fizykochemicznych B — 445/46023/2026

Nr zatgcznika: PO-06-15, wydanie nr: 4, obowiazuje od: 01.06.2021
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