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SPRAWOZDANIE Z BADAN MIKROBIOLOGICZNYCH NR B-29945/25020/21

Egz. nr /(

SPRAWOZDANIE MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI.
INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISE]

Sprawozdanie z badar wazne tylko 7 hologramem.

NEJ ZGODY LABORATORIUM

Nazwa i adres Zleceniodawcy:
NANO TECH Pawel Siejko

ul. Willowa 48
05-410 Jozefow

Badany produkt: Probka wody technologicznej, ultraczysta
Data i godzina pobrania: 14.04.2021 07:05
Data i godzina przyjecia probki do Laboratorium: 14.04.2021 08:20

Miejsce pobrania prébki: kran na produkcji, Jozefow, ul. Willowa 48

Nr zlecenia: 29945/21 Nr probki: 25020721 g)éfols rrll)lpakowama probki wody: Pojemnik z tworzywa sztucznego o poj. ok.
Stan probki w chwili dostarczenia do Laboratorium: dobry
B Sposob dostarczenia probki wody do badan:
Data otrzymania Data z'akonczema Probka zostala pobrana i transportowana: wg instrukcji klienta
zlecenia: badania: Probke do badan pobral przedstawiciel Klienta: p. Pawet Sicjko
14.04.2021 19.04.2021 . Data, miejsce pobrania, rodzaju probki, punkt pobrania i metody pobrania - wedtug
Data rozpoczecia bada: Data wydan!a informacji podanej przez Zleceniodawcee
14.04.2021 sprawozdania: Za prawidlowe pobranic probki do badan odpowiada Zleceniodawca. Laboratorium
19.04.2021 ponosi odpowiedzialno$¢ za probk¢ od momentu przyjecia jej do laboratorium lub
przekazania jej pracownikowi laboratorium.
Laboratorium wszystkic badania wykonalo w sicdzibic firmy.
CEL /ZAKRES BADANIA
Na zgodnos¢ z wymogami podanymi w Farmakopea Polska X (2014) dla wody oczyszczonej do bezposrednicgo uzycia.
Metoda Wynik
oznaczania Objetosé oznaczania R e Stwierdzenie
probki fiezba PO R S zgodnosci
Lp.| OZNACZANY PARAMETR wody mikroorganizméw niepewno$¢ | dopuszezalna 3
5 o wyniku* zwartosé wynikuz
(ml) w jtk ) 5 0
w danej objetosci YL AS AT
probki wody
: . S Farmakopea Polska
5 VI;KI‘Z::: ::ﬂné«br::iorganumow Henawyals X 1 nie wykryto - 100 ZGODNE
2014

**W stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami zastosowano zasadg podejmowania decyzji oparta na prostej akceptacji Ryzyko blednej akceptacjiblednego odrzucenia dla wyniku rownego wymaganiu wynosi 50%

OCENA, OMOWIENIE WYNIKOW BADAN I WNIOSKI

Badana probka wody nie przekracza najwyiszych dopuszczalnych wartosci parametréw mikrobiologicznych ustalonych
w Farmakopea Polska wyd. X 2014.

Badania wykonywano zgodnie 2 zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalne). a sprawozdanie koncowe odpowiada danym zrodlowym
Organy decyzyjne moga zastosowac inng niz przyjeta powyzej zasada podejmowania decyzji, co moze miec wplyw na wynik stwierdzonej oceny zgodnosci
Klient ma prawo do zlozenia skargi w terminie 14 dni od otrzymania , Sprawozdania z badan’* pisemnie, e-mailowo lub osobiscie w siedzibie Laboratorium Skarga jest rozpatrywana zgodnie z przyjeta w
laboratorium procedurg w przeciggu 30 dni od zgloszenia skargi

Niepewnosc wyniku podaje si¢ w sytuacji gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wynikow badan lub zgodnosci z w yspecyfikowanymi wartosciami granicznymi oraz kiedy uzgodnione jest to z Klientem
Sprawozdanie sporzadzono w 2 identycznych egzemplarzach. Sprawozdanie otrzymuja : Egz nr 1

Zleceniodawca; Egz. Nr 2

Wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Probki wody nie sa archiwizowane
Sprawozdanie z badan wazne tylko z hologramem.
Nr serii A oznacza, Ze wazne sprawozdanie posiada 1 hologram

Opracowal/a sprawozdanie z badan:

JOL faas
~

podpis

ICZ

&

Autoryzowal/a sprawozdanie z badan;

Data i podpis

KONIEC SPRAWOZDANIA

Strona 1 7 1
Sprawozdanic 7 badan mikrobiologicznych B -29945/25020/21
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